

26.60.13.190 — Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки

	№
	Общие требования
	Ед. изм.
	Требуемое значение

	1. 
	Кафедра водолечебная
	компл.
	1

	1.1. 
	Предназначена для использования в медицинских, санаторно-курортных учреждениях и СПА центрах для проведения различных терапевтических душей (струевого душа, контрастного, циркулярного, дождевого и восходящего).
	
	наличие

	1.2. 
	Основные элементы
	
	

	1.2.1. 
	«Струевой» душ («Шарко»)
	
	наличие

	1.2.2. 
	«Циркулярный» душ
	
	наличие

	1.2.3. 
	«Восходящий» душ
	
	наличие

	1.2.4. 
	«Дождевой» душ
	
	наличие

	1.3. 
	Управление водолечебной кафедрой с пульта управления
	
	наличие

	1.4. 
	Материал конструкции душей
	
	нержавеющая сталь

	1.5. 
	Материал корпуса пульта управления
	
	ударопрочный стеклопластик

	1.6. 
	Пульт управления
	
	

	1.6.1. 
	Трубы и смесители прочно закрепленные к несущей раме
	
	наличие

	1.6.2. 
	Рама фиксируется к полу крепежными болтами
	
	наличие

	1.6.3. 
	Оснащение панели управления
	
	

	1.6.3.1. 
	сопла – струевые души «Шарко»
	шт
	Не менее 2

	1.6.3.2. 
	краны включения душей
	шт
	Не менее 5

	1.6.3.3. 
	термостатические смесители
	шт
	Не менее 2

	1.6.3.4. 
	термометры
	шт
	Не менее 2

	1.6.3.5. 
	манометры
	шт
	Не менее 4

	1.6.4. 
	подлокотники
	шт
	Не менее 2

	1.6.5. 
	Габаритные размеры, (Д×Ш×В)
	мм
	Не более (1050х630х1140)

	1.7. 
	Циркулярный душ
	
	

	1.7.1. 
	Конструкция прикреплена крепежными болтами к полу
	
	наличие

	1.7.2. 
	Горизонтальное расположение труб с отверстиями для струй воды, с краном отключения верхней секции
	
	наличие

	1.7.3. 
	Регулировка давления воды краном, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.7.4. 
	Регулировка температуры воды термостатическим смесителем, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.7.5. 
	Отображение давления на манометре на панели управления кафедры
	
	наличие

	1.7.6. 
	Материал
	
	Нержавеющая сталь

	1.7.7. 
	Габаритные размеры (с дождевым душем), (Д×Ш×В), 
	мм
	Не более (925х820х2450)

	1.8. 
	Дождевой душ
	
	

	1.8.1. 
	Диаметр лейки
	мм
	Не менее 230

	1.8.2. 
	Крепление на «циркулярный» душ
	
	наличие

	1.8.3. 
	Регулировка давления воды краном, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.8.4. 
	Регулировка температуры воды термостатическим смесителем, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.9. 
	Восходящий душ
	
	

	1.9.1. 
	Материал рамы стульчака и спинки душа
	
	нержавеющей стали

	1.9.2. 
	Материал сиденья и опоры спины
	
	стеклопластик

	1.9.3. 
	Регулировка давления воды краном, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.9.4. 
	Регулировка температуры воды краном, расположенным на панели управления кафедры.
	
	наличие

	1.9.5. 
	Отображение давления на манометре на панели управления кафедры
	
	наличие

	1.9.6. 
	Кран включения поясничных форсунок
	
	наличие

	1.9.7. 
	Габаритные размеры (Д×Ш×В)., 
	мм
	Не более (480х560х880)

	1.10. 
	Технические характеристики кафедры
	
	

	1.10.1. 
	Подключение холодной воды, подвод
	дюйм
	1

	1.10.2. 
	Подключение горячей воды, подвод
	дюйм
	1

	1.10.3. 
	Подключение «циркулярного» душа, отвод
	дюйм
	¾

	1.10.4. 
	Подключение «восходящего» душа, отвод
	дюйм
	½

	1.10.5. 
	Подключение «дождевого» душа, отвод
	дюйм
	½

	1.10.6. 
	Диапазон рабочего давления
	бар
	Не менее (2 - 5)

	1.10.7. 
	Диапазон давления в подводящем трубопроводе
	бар
	Не менее (4 - 6)

	1.11. 
	Максимальный минутный расход воды отдельных частей установки
	
	

	1.11.1. 
	Струевой душ «Шарко»
	л/мин
	не более 60

	1.11.2. 
	«Циркулярный» душ
	л/мин
	не более 45

	1.11.3. 
	«Дождевой» душ
	л/мин
	не более 16

	1.11.4. 
	«Восходящий» душ
	л/мин
	не более 30

	1.12. 
	Комплект поставки
	
	

	1.12.1. 
	Кафедра водолечебная с комплектом душей «Вуокса»
	шт
	Не менее 1

	1.12.2. 
	Пульт управления с душем «Шарко»
	шт
	Не менее 1

	1.12.3. 
	«Циркулярный» душ
	шт
	Не менее 1

	1.12.4. 
	«Восходящий» душ с поясничной форсункой
	шт
	Не менее 1

	1.12.5. 
	«Дождевой» душ
	шт
	Не менее 1

	1.12.6. 
	Насадка на струевой душ
	шт
	Не менее 2

	1.12.7. 
	Экран отбойный для душа Шарко
	шт
	Не менее 1

	1.12.8. 
	Насосная станция для повышения давления воды в системе горячего водоснабжения
	шт
	Не менее 1

	1.12.9. 
	Насосная станция для повышения давления воды в системе холодного водоснабжения
	шт
	Не менее 1

	1.13. 
	Требования к документации 
	
	

	1.13.1. 
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	
	Наличие






