	1.
	Стул медицинский
	Назначение: 
	 
	для оснащения медицинских учреждений и организаций

	
	
	Материал каркаса
	 
	стальная труба

	
	
	Толщина стенки трубы
	мм
	≥ 1,2

	
	
	Покрытие металлических деталей
	 
	полимерно-порошковая краска

	
	
	Состав стула
	 
	Каркас, сиденье и спинка

	
	
	Сиденье и спинка обитые поролоном и обтянутые экокожей
	 
	Наличие

	
	
	Дно сиденья обитое спанбондом
	 
	Наличие

	
	
	Спинка имеющая
заглушку, обтянутую экокожей
	 
	Наличие

	
	
	Заглушки в основании ножек
	 
	Наличие

	
	
	Материал заглушек
	 
	Пластик

	
	
	Глубина изделия
	мм
	≥ 540

	
	
	Ширина изделия
	мм
	≥ 440

	
	
	Высота изделия
	мм
	≥ 820

	
	
	Высота сиденья от пола
	мм
	≥ 460

	
	
	Ширина сиденья
	мм
	> 380

	
	
	Губина сиденья
	мм
	< 400

	
	
	Толщина сиденья
	мм
	≥ 46

	
	
	Колеса
	 
	Отсутствие



